
Online-Kurs

Alternativen zum RAS-ID 
in der Urinmikrobiologie

1



I. Einführung
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CLED MacConkey Blut-CNA Sabouraud G/C

1 1/2 1/4 1/4

Erstanlage

I. Einführung



1010 KBE = Kolonie-bildende Einheiten

→ 105 KBE/ml

ca. 10 Kolonien ca. 100 Kolonien ca. 1000 Kolonien mehrere 1000 K.

x 10 x 10 x 10 x 10

→ 102 KBE/ml → 103 KBE/ml → 104 KBE/ml

100 µl – Urin (mit Pipette)

1. Vorhandensein von Wachstum

2. Keimzahlabschätzung

I. Einführung



Katalase

Staphylo-

kokken
Strepto-

kokken

G-Hefen G+

Sab. G/C Blut-CNAMacConkey

Laktoseverwertung

CLED: gelb

MC: rot

CLED: grün

MC: unverändert

„Coli-

Ecke“

+ -+ -

+-
Oxidase

Proteus-

Gruppe

Pseudo-

monas etc.

Fertig!
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II. Das klassische System
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Das klassische System
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Fertig!
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II. Das klassische System

Bacitracin-Agar ablesen (breite 
Fläche)

-

Kein WachstumWachstum

-+

→ Novobiocin-Agar ablesen 

(schmale, helle Fläche) 

Micrococcus sp.
(inkl. Kokuria)

S. saprophyticus

Kein WachstumWachstum

→ Mannit-Kochsalz-Agar ablesen

(schmale, rosa/gelbe Fläche)

Wachstum, Agar rosaWachstum, Agar gelb

S. aureus S. epidermidis

+

Staphylokokken
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II. Das klassische System

-+

Streptokokken
(Wachstum Blut-CNA, kein Wachstum SAB GC, 

Katalase-negativ)

Äsculin-Spaltung

Gruppe D
In der Regel E. faecalis

(Antibiogramm beachten)

β-Hämolyse + 
CAMP-Test

-+

Gruppe B
(S. agalactiae)

andere
Streptokokken

Streptokokken
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Agardiffusionstest

Ansetzen einer Bakteriensuspension mit gerade sichtbarer Trübung 

(McFarland 0,5). 

Mit Watteträger auf Müller-Hinton-Platte in 3 Richtungen 

flächendeckend beimpfen. 

Antibiotika-Plättchen oder –Ring auflegen und andrücken. 

12-16 Std. bei 36°C bebrüten.

Hemmhöfe ausmessen (S, I, R)

II. Das klassische System



Die EUCAST-Matrix von DIAG WISS: Für den ADT
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II. Das klassische System



Die EUCAST-Matrix von DIAG WISS

34
Antibiotika und Keimgruppen sind aufgeführt

II. Das klassische System



Lesen der Matrix: Graue Felder

35
Graue Felder = Keine Testung möglich

II. Das klassische System



Lesen der Matrix: Graue Felder

36
Bei den Pseudomonaden sind nur wenige Antibiotika austestbar

II. Das klassische System



Lesen der Matrix: Grüne Felder

37
Grüne Felder = Testung möglich

II. Das klassische System



Lesen der Matrix: Grüne Felder mit einem Wert

38
Es gibt kein Intermediär, nur Resistent oder Sensibel

II. Das klassische System



Lesen der Matrix: Grüne Felder mit verschiedenen Werten

39
Es gibt 3 Resistenzstufen: Resistent, Intermediär oder Sensibel

II. Das klassische System



Lesen der Matrix: Grüne Felder mit Kommentar
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z.B. A = Eine Zone dünnen Wachstums oder einzelne Kolonien innerhalb des 

HHs können ignoriert werden.

II. Das klassische System



Lesen der Matrix: Gelbe Felder

41
Gelbe Felder = Wirksamkeit muss abgeleitet werden

II. Das klassische System



Lesen der Matrix: Gelbe Felder mit Kommentar
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z.B. B = Die Wirksamkeit wird aus der gegen Ampicillin abgeleitet.

II. Das klassische System



Lesen der Matrix: Gelbe Felder mit Kommentar
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Besonders viele Ableitungen sind bei den Grampositiven zu finden.

II. Das klassische System



Lesen der Matrix: Hellgraue Felder
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Hellgraue Felder = Screening-Werte (keine Therapie!)

II. Das klassische System



Lesen der Matrix: Hellgraue Felder

45

Hellgraue Felder = Screening-Werte (keine Therapie!)

→ Hieraus leitet man Resistenz oder Sensibilität für eine Substanzklasse ab

II. Das klassische System



Lesen der Matrix: Fett gedruckte Antibiotika
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Fett gedruckte Antibiotika = Leitsubstanzen

II. Das klassische System



III. Die Automatisierung

III. Alternative 2
Die Automatisierung
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Anzüchtung, 
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III. Die Automatisierung
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Vielen Dank und Aufwiedersehen 


